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2. Réglages par le technicien orthopédique

2.1. Torque de serrage lors du réglage et de l’adaptation de 
l’orthèse

Le tableau des couples suivant énumère toutes les vis et tous les écrous qui 
peuvent être desserrés et serrés lors du réglage et de l’adaptation de l’orthèse/de 
l’articulation. En fonction de l’orthèse/de l’articulation, le nombre de vis et d’écrous 
est réduit et seule une partie du tableau est pertinente.

L‘aspect Tête de vis Type de vis Filetage Torque

vis à tête goutte-de-
suif avec bride

douille hexagonale(AF 4) M6 4,5-5 Nm

vis à tête goutte-de-
suif avec bride

douille hexagonale (AF 
2,5) avec � letage rouge

M4 1,5-2 Nm

vis à tête goutte-de-
suif avec bride

douille hexagonale 
(AF 2,5)

M4 1,5-2 Nm

vis à tête fraisée douille hexagonale (AF 3) M5 4,5-5 Nm

vis à tête fraisée douille hexagonale (AF 
2,5) avec � letage rouge

M4 1,5-2 Nm

vis à tête fraisée
douille hexagonale (AF 
2,5) avec � letage rouge M4 1,5-2 Nm

vis centrale douille hexagonale
 (AF 2,5)

M4 2-2,2 Nm

vis à tête fraisée Torx (TX 10) M3 1,5-2 Nm

vis à tête plate douille hexagonale
(AF 2,5)

vis autotaraudeuse 
pour matières plasti-
ques Ø 4 mm

max. 0,8 Nm

écrou de boîtier M5 4,5-5 Nm



Manuel d’utilisation

www.albrechtgmbh.com 87

FR

Exception:

Contrairement au tableau ci-dessus, les vis à tête fraisée (M4) situées à l‘arrière des 
articulations CDS® 360˚ doivent être serrées avec un couple de 3 à 3,5 Nm.

Attention:

L‘utilisation du tableau des couples de serrage ne dispense pas l‘utilisateur d‘un 
contrôle minutieux des états des vis (les vis ne doivent par exemple pas être sales 
ou endommagées). Les vis qui ne possèdent pas de frein de vis („fil rouge“) doivent 
être munies d‘un frein de vis supplémentaire, au moins de résistance moyenne.
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2.2. Ajustement au patient

• Nos orthèses CDS® sont construites pour être réglables et ajustables. 

• Les coques coulissantes peuvent être modifi ées en position et moulées.

• Les tiges articulées peuvent être ajustées au contour de l'extrémité par pliage 
en croisé.

• La longueur des sangles peut être ajustée à différents tour de bras et, le cas 
échéant, raccourcie.

2.2.1. Ajustement de l'attelle au contour du bras par « pliage en 
croisé »

L'attelle présente une forme anatomique. Si cette forme ne convient pas à votre 
patient, les tiges articulées peuvent être adaptées au contour du bras du patient 
à l'aide d'un fer à contourner. Pour cela, desserrez les vis des coques et déplacez 
ou enlevez celles-ci. Ajustez ensuite les tiges articulées à l'anatomie du patient.

Fer à contourner

Lors du pliage en croisé des tiges articulées, celles-ci ne doivent pas être pliées 
au niveau des corps d'articulation ou des recouvrements, car cela pourrait 
endommager ou casser l'orthèse.
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2.2.2. Réglages des coques

Les coques peuvent être déplacées. 

1	 Desserrez les vis des coques à l'aide de l'outil fourni, sans les dévisser 
complètement. 

2	 Déplacez les coques dans la position souhaitée. 

3	 Resserrez les vis.

3311 22

3311 22

Les coques peuvent être ajustées au contour par moulage
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2.2.3. Assemblage et réglage de la poignée pour le  
CDS® Attelles de coude Extension

1 Desserrez les deux vis de fixation pour séparer la coque de l'avant-bras de la 
tige articulée.

2 Placez maintenant la tige d’assemblage de la poignée entre la tige articulée et 
la coque de l'avant-bras.

2 Pour les tailles S/S (Junior) et XS/XS (Bambini), placez la tige de fixation de la 
poignée sur la coque textile de l’avant-bras.

3 Après avoir aligné les composants, vissez les vis de fixation plus longues 
fournies avec la poignée dans les trous filetés de la tige articulée.

Pour adapter la longueur de la poignée à la longueur du bras, desserrez les vis 
d'un tour chacune. Ajustez la poignée et resserrez les vis.

4 La poignée empêche les mouvements de rotation (supination et pronation) 
de l’avant-bras. Il peut être ajusté à la position de la main en l’ajustant. La 
sangle fixée à la poignée assure un rangement passif et un soulagement de 
la main et évite qu’elle ne tombe. La longueur de la sangle peut être ajustée 
individuellement

33
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2.3. Réglage de l'articulation

2.3.1. Réglage de l'amplitude de redressement sur les 
CDS® Attelles de coude Extension S/S et XS/XS

Les modèles CDS® Attelles de coude Extension XS/XS et Bambini sont conçues 
sur la base de la Nano-articulation à 360°. Sur la Nano-articulation à 360°, la 
position du boîtier à ressort par rapport à la tige de l'avant-bras est réglable. Cela 
permet de modifier la position de l'amplitude de redressement et de limitation 
et de l'adapter au patient. La position des butées dépend de l'emplacement de 
l'amplitude de redressement et de limitation.

1 Retirer le rembourrage à l'arrière de l'articu-
lation

2 Desserrez la vis centrale avec l'outil fourni 
jusqu'à ce que la tige puisse être complète-
ment soulevée de la denture.

3 Vous pouvez régler la position de l'ampli-
tude de redressement par pas de 10°. En 
modifiant l‘amplitude de redressement, il est 

possible de régler la butée d'extension ou de 
flexion par pas de 10°. Utilisez un rappor-
teur pour déterminer les positions souhai-
tées et réglez l'articulation en conséquence. 

4 Remettez la tige de cuisse sur la denture et 
revissez la vis centrale.

5 Remettez le rembourrage en place.

11

44

22

55

33
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2.3.2. Réglage de la limitation sur les CDS ® Attelles de coude 
Extension L/L, M/M

La limitation permet de restreindre l'amplitude des mouvements.

La limitation de l'extension ainsi que la limitation de redressement se font au 
moyen de la vis de butée. Dans un deuxième temps, la valeur réglée peut être 
réduite jusqu'à 15 ° grâce au réglage fin, permettant ainsi de régler en continu 
l'amplitude de redressement.

1	 Avant de régler la limitation de l'extension, vous devez désactiver la tension 
du ressort. Placez l'interrupteur sur « off ».

2	 Placez l‘attelle en position de flexion.

3	 Trois trous marqués avec les degrés 0, 15 et 30 sont disposés sur le côté du 
boîtier CDS®. La vis de butée se trouve dans le trou marqué 0. Dévissez la vis 
de butée du boîtier CDS® à l'aide de l'outil fourni.

OFFOFF

11 22 33

Avant de visser dans l'un des trous, mettez l'attelle en position de flexion pour 
que les trous soient accessibles. 

Positionnez la vis de butée dans le trou souhaité et vissez-la. La limitation peut 
être adaptée à l'évolution du traitement au fur et à mesure de la mobilité du 
patient. 

Veuillez noter que l'attelle ne doit être utilisée que si la vis de butée se trouve 
dans l'un des trous, sinon l'articulation sera endommagée.
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2.3.3. Réglage fin sur les CDS ® Attelles de coude Extension L/L, 
M/M

Le réglage fin vous permet de régler en continu la limitation de l'extension. 

1	 Réglez le réglage fin sur une valeur comprise entre 0 et -15. La valeur réglée 
réduit la limitation déjà réglée au moyen de la vis de butée.

11 11
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2.3.4. Réglage de la cale de butée sur les CDS ® Attelles de coude 
Extension L/L, M/M

1 La flexion peut être limitée par la cale de butée.

2 Avant de régler la limitation de la flexion, vous devez activer la tension du 
ressort. Placez l'interrupteur sur « ON ».

3 Amenez l'attelle en flexion jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. 
Surmontez cette résistance pour activer la force du ressort.

4 Le côté opposé aux trois trous présente cinq positions marquées par les 
degrés 0, 15, 30, 45 et 60.
Insérez la cale de butée dans la position souhaitée.

5 Fixez la cale de butée avec la vis fournie.

ONON

22 3311

5544
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2.4. Pose de l'attelle par le technicien orthopédique

2.4.1. Désactivation de la tension du ressort

Avant de poser l'attelle, vous devez désactiver la tension du ressort.

1	 Placez l'interrupteur sur « off ».

2	 Placez l'attelle en flexion jusqu'à ce que le patient soit autorisé à bouger. Le 
mécanisme d'activation de l'articulation est alors réglé sur cette position et le 
patient peut réactiver la force du ressort dans cette position.

3	 Pour faciliter la mise en place de l'attelle sur le patient, réglez la longueur 
de toutes les sangles de l'attelle à la longueur maximale, sans les désenfiler. 
Desserrez d'abord la sangle large élastique du bras. Détachez ensuite les 
autres sangles en ouvrant les fermetures à clips.   
Sur les tailles XS/ XS, l'ouverture et la fermeture s'effectuent avec les sangles.

22 33

OFFOFF

11
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2.4.2. Pose de l'attelle sur le coude

Placez l'attelle sur le bras du patient par le bas.

1 Veillez à ce que le point de rotation de l'articulation de l'attelle corresponde 
au point de rotation physiologique du coude.

Vous avez la possibilité d'ajuster par pliage en croisé les tiges articulées au 
tour de bras du patient.

11
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2.4.3. Ajustement et le cas échéant réglage des longueurs de 
sangle

Ajustez les sangles à la longueur souhaitée et raccourcissez-les, si nécessaire, à 
l'extrémité de la sangle où se trouve la pièce de Velcro double face.

1	 Fermez d'abord la sangle étroite du bras pour un premier maintien.

2	 Fermez d'abord la sangle de l'avant-bras proche de l'articulation.

3	 Fermez la sangle de l'avant-bras éloignée de l'articulation.

4	 Fermez la sangle large élastique du bras.

Si nécessaire, le rembourrage de sangle supplémentaire fourni peut être placé 
sous les sangles.

11 22 33 44

2.4.4. Ajustement final

Après avoir fermé les différentes sangles, vérifiez les longueurs de sangle réglées 
ainsi que la bonne position de l'attelle et corrigez-la si nécessaire. Veillez à ce 
que les sangles ne soient pas trop serrées afin de ne pas entraver la circulation 
sanguine. 

Les coques sont préformées anatomiquement. Mais vous pouvez aussi mouler les 
coques directement à la main sur le patient pour épouser le contour du bras.
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2.4.5. Activation de la tension du ressort

1	 Pour activer la tension du ressort, placez l'interrupteur sur « on ».

2	 Amenez l'attelle en flexion jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. 
Surmontez cette résistance pour activer la force du ressort.

L'activation ou la désactivation de la tension du ressort ne modifie pas l'intensité 
de la tension du ressort.

ONON

11 22
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2.4.6. Réglage de la tension du ressort sur l'intensité requise par le 
patient

La tension du ressort est réglable en continu. 

1	 La lucarne sur le boîtier CDS® indique la force du ressort réglée à l'aide 
d'une échelle de 0 à 15. Les plages au-dessus de 15 et en dessous de 0 sont 
marquées en rouge. Pour éviter d'endommager l'articulation CDS®, ne 
pas tourner dans les zones rouges de la lucarne de l'articulation CDS®.

2	 Introduisez l'outil jusqu'à la butée dans le trou latéral de l'articulation. 
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens + pour 
augmenter la tension du ressort, tournez dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre ou dans le sens - pour la diminuer.

11 22

L'activation ou la désactivation de la tension du ressort ne modifie pas l'intensité 
de la tension du ressort.

Le réglage de la force du ressort ne doit être effectué qu'en concertation avec le 
médecin traitant.

La tension du ressort peut être modifiée en fonction de l'évolution du traitement.
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L'orthèse CDS® Articulation est utilisée dans les tailles L/L, L/M, M/L.

L'orthèse CDS® Nano-articulation est utilisée dans les tailles S/S (Junior),    
XS/XS (Bambini).

2.4.7. Modification de la tension du ressort

La tension du ressort peut être modifiée en fonction de l'évolution du traitement.

Introduisez l'outil jusqu'à la butée dans le trou latéral de l'articulation. Tournez 
dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens + pour augmenter la 
tension du ressort, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou 
dans le sens - pour la diminuer.

Le réglage de la force du ressort ne doit être effectué qu'en concertation avec le 
médecin traitant.
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3. Manipulation par le patient

3.1. Dépose de l'attelle

Avant d'enlever l'attelle, vous devez désactiver la tension du ressort.

1	 Placez l'interrupteur sur « off ».

2	 Placez l‘attelle en position de flexion.

3	 Pour la dépose, desserrez d'abord la sangle large élastique du bras.

4	 Détachez ensuite les autres sangles en ouvrant les fermetures à clip mais ne 
désenfilez pas ces sangles. Enlevez l'attelle.  
Sur les tailles XS/ XS, l'ouverture et la fermeture s'effectuent avec les sangles.

11 22 44

44

33

44 44

OFFOFF
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3.2. Pose de l'attelle

1	 Placez l'attelle sur votre bras par le bas.

2	 Fermez d'abord la sangle étroite du bras 
pour un premier maintien.

3	 Fermez d'abord la sangle de l'avant-bras 
proche de l'articulation.

4	 Fermez la sangle de l'avant-bras éloignée de 
l'articulation.

5	 Fermez la sangle large élastique du bras. Sur 
les tailles XS/ XS, l'ouverture et la fermeture 
s'effectuent avec les sangles.

6	 Pour activer la tension du ressort, placez 
l'interrupteur sur « on ».

7	 Amenez l'attelle en flexion jusqu'à ce 
que vous sentiez une légère résistance. 
Surmontez cette résistance pour activer la 
force du ressort.

Nous vous souhaitons un bon traitement et 
restons à votre disposition pour toute question. 
 
 

11 11

33 44

66 77

22 55

ONON

22 22
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4. Entretien

Afin de garantir la sécurité du patient, la fonctionnalité 
et l'usure de l'orthèse doivent être contrôlées à 
intervalles réguliers, mais au plus tard tous les 6 
mois. Si le produit et/ou ses composants sont usés ou 
défectueux, ils doivent être remplacés ou réparés par un 
personnel qualifié.

5. Nettoyage, entretien et désinfection

L'orthèse est conçue pour être utilisée sans entretien. 
Afin de garantir un bon fonctionnement pendant la 
période de traitement, l'orthèse doit être nettoyée 
régulièrement (au moins tous les 3 mois) ou lorsque cela 
est nécessaire, conformément aux instructions suivantes.

5.1. Rembourrage et sangles

•	Tous les textiles peuvent être lavés à la main à 30°C avec de 
l'eau et une lessive douce et / ou un désinfectant. 

•	Pas de lavage en machine.

•	En cas de salissures plus importantes, un kit de 
remplacement des pièces textiles est disponible.

5.2. Supports (articulations)
•	Essuyer les pièces en plastique et en aluminium avec un 

chiffon humide imbibé d'eau et d'un détergent doux et / ou 
d'un désinfectant.

•	Essuyer les surfaces avec un chiffon imbibé de désinfectant. 

•	Mouiller complètement, ne pas essuyer. 

•	Vaporiser les surfaces inaccessibles. 

•	Veiller à un mouillage complet lors de la pulvérisation. 

•	Il est recommandé d'utiliser un désinfectant doux à base 
d'alcool.

Lors du choix du désinfectant, demandez conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien et suivez les instructions du 
fabricant du désinfectant. Vous trouverez la liste Robert Koch 
des désinfectants autorisés sur le site www.rki.de.

h
Lavage à la main à 30 °C

C
Eau de javel interdite

t
Repassage interdit

k
Nettoyage chim. interdit

y
Séchage en machine interdit
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6. Caractéristiques techniques / Matières

7. Tableau des tailles et vue d'ensemble des numéros d'article

Description Matière

Poids 650 g sans poignée / 800 g avec poignée

Matériau de rembourrage Mousse PU avec velours Velcro PA

Matériau des sangles Sangle en PA avec velours Velcro PA

Poignée Matière expansée sans latex

Matériau de l'attelle Aluminium

Description
Longueur 
Coque de 
bras

Longueur 
Coque de 
l‘avant-bras

Tour de la 
coque de 
bras

Tour de la 
coque de 
l‘avant-
bras

N° d‘art.
côté 
gauche

N° d‘art.
côté 
droit

Coude Extension L/L 17 - 21 cm 20 - 24 cm 28 - 39 cm 22 - 30 cm 906LL-L 906LL-R

Coude Extension L/L avec poignée 17 - 21 cm 20 - 24 cm 28 - 39 cm 22 - 30 cm 9061LL-L 9061LL-R

Coude Extension M/M 17 - 20,5 cm 19,5 - 22 cm 20 - 30 cm 18 - 24 cm 906MM-L 906MM-R

Coude Extension M/M avec poignée 17 - 20,5 cm 19,5 - 22 cm 20 - 30 cm 18 - 24 cm 9061MM-L 9061MM-R

Coude Extension S/S 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 906SS-L 906SS-R

Coude Extension S/S avec poignée 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 9061SS-L 9061SS-R

Coude Extension XS/ XS 17 - 20 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 906XSXS-L 906XSXS-R

Coude Extension XS/ XS avec poignée 17 - 20 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 9061XSXS-L 9061XSXS-R

Coude Extension Junior Vert 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 906SS-GL 906SS-GR

Coude Extension Junior Vert 
avec poignée 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 9061SS-GL 9061SS-GR

Coude Extension Junior Bleu 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 906SS-BL 906SS-BR

Coude Extension Junior Bleu
avec poignée 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 9061SS-BL 9061SS-BR

Coude Extension Junior Orange 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 906SS-OL 906SS-OR

Coude Extension Junior Orange
avec poignée 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 9061SS-OL 9061SS-OR

Coude Extension Junior Rose 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 906SS-PL 906SS-PR

Coude Extension Junior Rose
avec poignée 17 - 20 cm 17,5 cm 15 - 21 cm 14 - 19 cm 9061SS-PL 9061SS-PR
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Description
Longueur 
Coque de 
bras

Longueur 
Coque de 
l‘avant-bras

Tour de la 
coque de 
bras

Tour de la 
coque de 
l‘avant-
bras

N° d‘art.
côté gauche

N° d‘art.
côté droit

Coude Extension Bambini Vert 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 906XSXS-GL 906XSXS-GR

Coude Extension Bambini Vert  
avec poignée 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 9061XSXS-GL 9061XSXS-GR

Coude Extension Bambini Bleu 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 906XSXS-BL 906XSXS-BR

Coude Extension Bambini Bleu
avec poignée 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 9061XSXS-BL 9061XSXS-BR

Coude Extension Bambini Orange 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 906XSXS-OL 906XSXS-OR

Coude Extension Bambini Orange
avec poignée 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 9061XSXS-OL 9061XSXS-OR

Coude Extension Bambini Rose 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 906XSXS-PL 906XSXS-PR

Coude Extension Bambini Rose
avec poignée 14 - 17 cm 14,5 cm 12 - 17 cm 12 - 14 cm 9061XSXS-PL 9061XSXS-PR

Denominazione N°art. sinistra N°art. destra

Manipuler L 991L-HL 991L-HR

Manipuler S 991S-HL 991S-HR

Ajustable Manipuler L 993L-HL 993L-HR

Ajustable Manipuler S 993S-HL 993S-HR

Ajustable Repose Main L, 10 cm 994L-HL 994L-HR

Ajustable Repose Main M, 8 cm 994M-HL 994M-HR

Ajustable Repose Main S, 6 cm 994S-HL 994S-HR

Ceinture L 580-200-S

Ceinture S 580-210-S
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8. Transmission à un tiers

L'attelle n'est pas destinée à un usage unique, mais à une utilisation répétée par 
une seule personne. Nous déconseillons toute transmission. Si vous souhaitez 
tout de même le faire, respectez les consignes d'entretien et de nettoyage 
avant de la transmettre à un tiers et faites vérifier le fonctionnement sûr et 
irréprochable de l'attelle par un revendeur agréé.

9. Mise au rebut

L'attelle contient des matériaux recyclables sans substances ni matières toxiques 
ou autres substances nocives pour l'environnement. Dans la mesure où elle n'est 
pas contaminée par des germes infectieux, elle peut être éliminée normalement. 
Pour en être sûr, consultez votre magasin d'orthopédie.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l’échelle régionale, il vous incombe de 
signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu’aux autorités compétentes, tout incident 
grave lié à utilisation de ce produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de 
cette brochure.
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DE: Medical device (Medizinprodukt)

EN: Medical device 

IT: Medical device (dispositivo medico)

FR: Medical device (dispositive mèdical)

DE: Hersteller

EN: Manufacturer

IT: Fabbricante

FR: Fabricant
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